
 Florence Liebert - IDE coordinatrice NPAD/NED 

 

En cas d’obstruction 

Elle est liée à la coagulation de sang, dépôt de soluté à l’intérieur du cathéter ou d’un 
obstacle sur la ligne de perfusion. 
 

 Vérifier la ligne de perfusion, la pompe, le filtre. 
 

 Vérifier la perméabilité du cathéter (le passage avec la seringue de 
sérum physiologique) en respectant la procédure de soins. 

 
 Si la vérification du passage avec le sérum physiologique est impossible : 

ne pas forcer avec la seringue de 10 ml, fermer le cathéter avec la valve anti-
reflux à pression positive et appeler le service du centre agréé. 


